
智能型药品追溯识别终端设备需求明细
特别注意：本技术规格中若存在相关产品的具体品牌、型号、专利，均不作为指定要求，而仅为技术水平、产品品质的客观参考。
一、计划采购设备信息
计划采购一台可实现一次性大批量多规格药品码数据采集的药品追溯扫码机，具体清单如下：
（一）药品追溯扫码机主机1台；
（二）电源线一根；
（三）双接头USB线一根。
[bookmark: _GoBack]二、参考参数要求
（一）图像分辨率2560* 1936；帧率60；
（二）最大视野537*406mm；
（三）条码类型一维码 : code39、 code93、 code128、 EAN-8、EAN- 13、Interleaved 2 of5、 Upc、 pharmacode 二维码:   Micro QR、QR code、 DataMatrix、 PDF417；
（四）触发模式：连续触发、硬件触发、网络触发、 感应触发；5支持条码去重功能，防止重复录入；
（五）支持语音数量播报；
（六）支持读码成功/失败指示；
（七）支持无光源读取：
（八）支持边缘端侧运行，可脱离PC使用。
（久）深度解码算法医药场景定向优化，可准确识
读药盒覆膜干扰
（10） 超广读取范围，最大支持350mm超广范围条码读取
（备注：具体参数以厂家提供的为准，不做任何的指定）
